
“DICOM画像参照ビューア”PDI Viewer 簡易操作説明資料

①PCにメディアを挿入します。
挿入すると下記画面が自動的に表示されます。

《使用手順》

②[DICOM ビューア]をクリックします。
クリックすると下記ダイアログが表示されます。

③「はい」か「いいえ」のどちらかをクリックすると
ビューア表示します。

PDI Viewerとは、様々な装置（CR,CT,MR,US等）で発生した
デジタル画像を参照するためのアプリケーションです。
メディア内の患者データを読み取り、画像データを表示します。
画像処理/拡大縮小/計測機能などが使用できます。

《概要》 《推奨環境》

PDI Viewerは、WindowsベースのPC上で動作します。
Windows7/Windows10/ Windows11 上で
動作確認しています。
※MacOSでは動作しません
・ Pentiumlll processor以上
・ 256MB RAM以上
・ 32bitｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎﾞｰﾄﾞ以上
・ ﾓﾆﾀ1024×768pixel以上
・ CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ(24×)以上

《ソフトウェア》

PDI Viewerの使用に際して、ソフトウェアのインストールが
可能です。

※何も起動されない場合は、メディア内の
[PDILU.EXE] をダブルクリックしてください。



《メディアに複数の患者のデータが存在する場合の操作》

《機能一覧》

①メディアに複数の患者情報が入っている場合、［Patient List］画面が表示されます。
②該当患者を選択して[OK] ボタンをクリックすると、ビューア表示されます。


